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INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION PARA LA ADQUISICION DEL MARCO
REFERENCIAL DE CALIBRACION IGUIDE PARA LA CAMILLA ROBOTICA 6D DEL ACELERADOR
LINEAL

1. NOMBRE DEL AREA
DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION
DRA. ADELA HEREDIA ZELAYA

3. CARGO
DIRECTORA EJECUTIVA DE RADIOTERAPIA,

4. FECHA
22 de Marzo del 2019,

5. OBIJETIVO

El presente informe tiene por objeto declarar la procedencia de la estandarizacién para la adquisicién del
marco referencial de calibracién IGUIDE para camilla robdtica 6D del acelerador lineal, sustentando
técnicamente los presupuestos establecidos en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la
contratacién en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”; permitiendo que con
dicha adquisicion se ponga en operatividad la camilla robdtica 6D (HEXAPOD), mediante el mecanismo de
calibracién. El funcionamiento adecuado de dicha camilla hard posible el tratamiento de los pacientes con
alta precisién y exactitud con las técnicas avanzadas (VMAT y SBRT).

6. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE

6.1.En el afio 2012, mediante la Licitacién Plblica N® 0010-2012-INEN: “Adquisicién de 02 Equipos de
Terapia Externa — Acelerador Lineal por Reemplazo”, el INEN realizé Ia adquisicion de 02 aceleradores
lineales con sistemas de planificacion (Mdnaco — Xio), sistemas de gerenciamiento (Mosaiq), sistemas
de dosimetria - QC y accesorios/componentes en general. Uno de los aceleradores adquiridos, fue el
acelerador lineal INFINITY, el cual tiene una camilla robética 6D (HEXAPOD). Este acelerador lineal
INFINITY es el equipamiento pre existente.

6.2. La camilla robdtica 6D (HEXAPOD), que es un componente del acelerador lineal, se calibra con el
marco de calibracién IGUIDE, para su funcionamiento con técnicas avanzadas de tratamiento (VMAT y
SBRT). Dicho marco de calibracidn realiza correcciones de posicionamiento del paciente a través de la
camilla robdtica 6D. El marco referencial (IGUIDE) de calibracién tiene 4 esferas de deteccién que
permite corregir [a posicion de Ia camilla (HEXAPOD) del acelerador lineal.

6.3. Actualmente, el marco de calibracién IGUIDE se encuentra inoperativo, por tal motivo la camilla no
puede ser usada y como consecuencia no es posible dar los tratamientos con técnicas avanzadas
(VMAT y SBRT) en el acelerador lineal INFINITY (R.P.77150) perjudicando la atencién de los pacientes.

7. DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO
Se requiere la adquisicion del marco referencial de calibracién IGUIDE para calibrar la camilla robética
6D (HEXAPOD), permitiendo tratamientos con técnicas avanzadas con el acelerador lineal INFINITY
(R.P.77150).
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El marco de calibracién IGUIDE posee 04 esferas detectoras para hacer posible la correccién de la
camilla robética 6D en los tratamientos con técnicas avanzadas con el acelerador lineal INFINITY.

Se adjunta especificaciones técnicas del Bien requerido.

8. USO O APLICACION QUE SE DARA AL BIEN

El marco de calibracién IGUIDE permite la calibracién de la camilla robdtica 6D (HEXAPOD), que es un
componente del acelerador lineal, a través de la cual se realizan las correcciones de posicionamiento del
paciente, para sus tratamientos con técnicas avanzadas de tratamiento (VMAT y SBRT).

Se adjunta especificaciones técnicas, como anexo a este informe.

9. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION DE LOS BIENES
9.1. Aspectos Técnicos
Actualmente el departamento de radioterapia del INEN cuenta con un acelerador lineal INFINITY
{R.P.77150) que trabaja con una mesa robdtica 6D y utiliza un accesorio imprescindible {marco de
calibracién IGUIDE).
La compra del marco de calibracidn IGUIDE de la camilla robética 6D HEXAPOD se justifica por lo siguiente:
* Permite realizar correcciones a la mesa de tratamiento del acelerador lineal INFINITY para el
tratamiento de los pacientes con las técnicas avanzadas de tratamiento.
* Esunrepuesto de calibracién exclusivo de la camilla 6D (Hexapod) de la marca ELEKTA.

9.2, Verificacion De Los Presupuestos De Estandarizacién
En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; a continuacion, se sustentan los requns:tos que
eben cumplirse para proceder a la estandarizacidn:

a. “La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser magquinarias,
equipos, vehiculos, u otros bienes, asi como ciertos servicios especializados”.
EI INEN cuenta el acelerador lineal INFINITY, el cual tiene una camilla robdtica 6D (HEXAPOD),
Este acelerador lineal INFINITY es el equipamiento pre existente. La camilla robética 6D
(HEXAPOD), que es un componente del acelerador lineal, se calibra con el marco de calibracién
IGUIDE, para su funcionamiento con técnicas avanzadas de tratamiento (VMAT ¥ SBRT).

b. “los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al
equipamiento o infraestructura pre-existente, e imprescindibles para garantizar la
funcionalidad, operatividad o valor econémico de dicho equipamiento o infraestructura”,

El marco de calibracién IGUIDE es un accesorio de la camilla robética 6D (Hexapod) porgue es un
elemento de funcionalidad constitutivo del acelerador lineal INFINITY; y resulta imprescindible
porque sin el marco de calibracién IGUIDE, la camilla robética 6D (HEXAPOD) no funciona; con lo
cual, por consiguiente no es posible dar los tratamientos a los pacientes con técnicas avanzadas,
(VMAT y SBRT), perjudicando la atencidn de los pacientes.

9.3. La Incidencia Econémica De La Contratacion

La inoperatividad de la mesa de tratamiento incide en forma negativa en el resultado costo efectividad, ya
que no se estd empleando la tecnologia que provee el acelerador lineal en el tratamiento de los pacientes
y como consecuencia disminuyendo su efectividad (AVAC).
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10. CONCLUSIONES

Se requiere estandarizar la adquisicién del marco referencial de calibracién IGUIDE para la camilla robética

6D del acelerador lineal, a fin de que nos permita seguir el tratamiento de los pacientes oncoldgicos con las
técnicas avanzadas.
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“11. VIGENCIA

* La presente estandarizacidn tiene vigencia de tres (03) afios, la misma que se computara a partir de la
fecha de aprobacion del presente documento mediante Resolucién correspondiente.

MC ADELA HEREDIA 2ELAYVA
DIRECTORA EJECUTIVA
BPYA BE RABIDTERAPIA
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