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INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION PARA LA ADGUISICION SISTEMA DE DOSIMETRIA

OCTAVIUS 4D PARA CONTROL DE CALIDAD DE PACIENTE ESPECIFICO

1. NOMEBRE DEL AREA
DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

(3]

RESPONSABLE DE LA EVALUACION Y JEFE DEL AREA USUARIA

DRA. ADELA HEREDIA ZELAYA

(U]

CARGO

DIRECTORA EJECUTIVA DE RADIOTERAPIA.

4. FECHA
22 de Marzo del 2019.

5. OBIJETIVO

A través de este informe se sustenta técnicamente la procedencia de la esrandarizacidén para Iz
adquisicion sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D pare control ce calidad de paciente especifico, en i
marco de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, con la finzlidad de parmitir realizar los tratamientos con las
técnicas avanzadas de Radioterapia por Intensidad Modulada IMRT y Arcoterapia Volumétrica por
Intensidad Modulada VMAT.

6. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE

6.1.

6.2.

6.5.

El afio 2012, mediante la Licitacién Publica N° 0010-2012-INEN, el INEN realizd la adquisicién de
02 aceleradores lineales con sistemas de planificacién (Mdnaco — Xio), sistemas ce
gerenciamiento (Mosaiq), sistemas de dosimetria {camaras de ionizacién y OCTAVIUS 4D) vy
accesorios/componentes en general.

El afio 2017, mediante la Licitacion Publica N° 002-2017-INEN: “Adquisicion de 02 Equipos de
Terapia Externa — Acelerador Lineal por Reemplazo”, el INEN realizd la adquisicion de 02
aceleradores lineales de energia nominal 6 MV, con sisteras de planificacion Mdnaco, sistemas
de gerenciamiento Mosaig, sistemas de dosimetria (cdmaras de ionizacion) vy
accesorios/componentes en general. En dicha Licitacién no se adquirid el sistema de dosimetria
4D “OCTAVIUS 4D”.

. La institucidn sélo cuenta con un sistema de dosimetria 4D “OCTAVIUS 4D” adquirida en el afio

2012, mediante la Licitacidn Publica N° 0010-2012-INEN. Este sistema es usado en el tratamiento
de los pacientes con técnicas avanzadas de IMRT y VMAT en forma integral con el acelerador
linealy el sistema de planificacion MONACO.

. Actualmente el Departamento de Radioterapia solo cuenta con un sistema de dosimetria

OCTAVIUS 4D que no cubre las necesidades de planificacién con las técnicas avanzadas de IMRT y
VMAT en los 4 aceleradores lineales habilitados para dicha técnica de tratamiento. Es necesario
satisfacer las necesidades de la atencion de los pacienies con estas técnicas de tratamiento de
mayor precisidn y exactitud que permite ganar en costo efectividad {afios de vids ajustados por
calidad AVAC) aumentanco el porcentaje de control tumoeral y reduciendo la toxicidad tardia.

La adquisicion de otro sistema 4D permitira cubrir ia demanda de pacientes con técnicas
avanzadas de tratamiento IMRT y VMAT con los 4 aceleradores lineales habilitados para dichas
técnicas de tratamiento. Por otro lado, si el unico sistema OCTAVIUS 4D tuviera que calibrarse
(enviarse al exterior a un laboratorio secundario de calibracidon dosimétrica LSCD} o requiera
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realizar el mantenimiento correctivo por alguna falla presentada se suspenderfan los
tratamientos con dichas técnicas perjudicando la atencién adecuada de los pacientes.
de dosimetria OCTAVIUS 4D, de iguales caracteristicas con el que

contamos, permitiria ganar tiempo de horas — hombre para realizar los controles de calidad de

6.6. Adquirir otro sistema

paciente especifico.
DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO

por los siguientes componentes:

a Posee un arreglo de 729 cdmaras de ionizacién {Array 729)

u Un fantoma 3D (de material: tejido equivalente).

u Un software de procesamiento de datos (Mephysto/Verisoft).

OCTAVIUS 4D mide la dosis del plan del paciente en el fantoma 3D (usado como paciente) y las
compara con el calculo de dosis realizado en el sistema de planificacion MONACO. Si la medicidn
realizada y el cdlculo son aceptables se procede a la irradiacion del paciente. A todo este
procedimiento se le llama Garantia de Calidad (QA) de paciente especifico.

USO O APLICACION QUE SE DARA AL BIEN

El sistema OCTAVIUS 4D mide la dosis del plan del paciente en el fantoma {usado como paciente) y las
compara con el calculo de dosis realizado en el sistema de planificacion MONACO. Este procedimiento
se realizard en los tratamientos de pacientes con técnicas avanzadas de IMRT y VMAT con los dos

aceleradores adquiridos en el afio 2017, mediante la Licitacién Publica N° 002-2017-INEN.

9. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION DE LOS BIENES

9.1. Aspectos Técnicos

Ca

9.1.1. Actualmente el departamento de radioterapia del INEN cuenta con 4 aceleradores lineales
habilitados para realizar técnicas avanzadas de tratamiento como IMRT y VMAT y la compra del
sistema OCTAVIUS 4D se justifica por lo siguiente:

v"  El departamento solo cuenta con un sistema de dosimetria 4D (OCTAVIUS 4D) que no cubre las
necesidades de planificacién con las técnicas avanzadas de IMRT y VMAT en los 4 aceleradores
lineales habilitados para dicha técnica de tratamiento. Es necesario satisfacer las necesidades de
la atencidn de los pacientes con estas técnicas de tratamiento de mayor precisién y exactitud que
permite ganar en costo efectividad (afios de vida ajustados por calidad AVAC) aumentando el
porcentaje de control tumoral y reduciendo |a toxicidad tardia.

La adquisicion de otro sistema 4D permitird cubrir la demanda de pacientes con técnicas

v

- avanzadas de tratamiento IMRT y VMAT con los 4 aceleradores lineales, habilitados para realizar
:g dichas técnicas de tratamiento. Por otro lado, si el unico sistema OCTAVIUS 4D tuviera que
E calibrarse (enviarse al exterior a un laboratorio secundario de calibracion dosimétrica LSCD), o
ffg requiera realizar el mantenimiento correctivo por alguna falla presentada, se suspenderian los
g tratamientos con dichas técnicas perjudicando la atencién adecuada de los pacientes.

,i_f ¥ Adquirir otro sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D, de iguales caracteristicas con el que contamos,
‘:;‘ permitiria ganar tiempo de horas ~ hombre para realizar los controles de calidad de paciente
T especifico, bajo la siguiente cuestion técnica: ante mayor demanda de tratamiento con las
f: técnicas avanzadas IMRT y VMAT, se garantizaria un mejor rendimiento de atencién (pacientes
g oncoldgicos atendidos por periodo de tiempo), en concordancia con la misidn institucional del
= INEN, se requiere la adquisicidn de un sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D adicional; asimismo, se

aprovecha el beneficio econédmico del uUnico sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D con el que
cuenta el INEN, disminuyendo su periodo de desgaste y prolongando su vida util, ya que la
demanda seria cubierta a través de dos sistemas de dosimetria OCTAVIUS 4D.
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9.1.2. Sustento de la Accesoriedad o Complementariedad del Bien Requerido:

El Sistema de Dosimetria 4D de paciente especifico “OCTAVIUS 4D” es complementario con el
acelerador lineal y con el sistema de planificacion MONACO para dar tratamiento a los
pacientes con las técnicas avanzadas de tratamiento (IMRT y VMAT).

OCTAVIUS 4D posee un arreglo de camaras de ionizacién que le hacen mds estables y durables
en el tiempo que cualquier otro sistema de deteccidn.

La adquisicidn del sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D permitira:

v Menor horas — hombre para realizar los controles de calidad de paciente especifico.

v Facilidad de intercambiar el sistema OCTAVIUS 4D con el otro sistema de iguales
caracteristicas que posee el INEN (Licitacién Publica N° 0010-2012-INEN).

v Evitar la duplicidad de trabajo en configuracion y procesamiento de datos clinicos de
tratamiento.

v Trabajar con la misma base de datos y el mismo software.

v Ahorro de horas-hombre en el servicio de Fisica Médica sin perjudicar o alterar la

cantidad de pacientes tratados con las técnicas avanzadas.

9.2. Verificacion De Los Presuguestos De Estandarizacion

En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-0SCE/CD; a continuacién se sustentan los presupuestos
que deben cumplirse para proceder con la estandarizacidn:

yi técnicas mencionadas.

Como equipamiento pre existente, se debe reiterar que el INEN cuenta en la actualidad con 4
aceleradores lineales habilitados para realizar técnicas avanzadas de tratamiento IMRT y VMAT, y
dichas técnicas necesariamente deben ser validadas con el Unico sistema de dosimetria
OCTAVIUS 4D y el sistema de planificaciéon MONACO (ambos propiedad del INEN), con cuya
compiementariedad se permite realizar el tratamiento de los pacientes.

El sistema de dosimetria 4D (OCTAVIUS 4D) es imprescindibie para garantizar la funcionalidad de!
equipamiento pre existente, porque:

i En lo que respecta a la funcionalidad, desde la adquisicidon del sistema de dosimetria

OCTAVIUS 4D, el sistema de planificacién MONACO v los aceleradores lineales (INFINITY

y SINERGY FULL}, el INEN viene realizando tratamiento de pacientes con las técnicas

avanzadas IMRT y VMAT; siendo que, el sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D es el tinico

e sistema de garantia de calidad (control de calidad de paciente especifico), basado en

camaras de jonizacién, que permite el tratamiento de los pacientes con las técnicas
avanzadas IMRT y VMAT, técnicas que conllevan el aumento del porcentaje de control
tumoral (escalamiento en dosis) y la reduccién de la toxicidad tardia en los pacientes
{(protegiendo los 6rganos sanos o reduciendo la dosis), cuya aplicacién estd clinicamente
sustentada a nivel mundial.

ii. Se necesita continuar atendiendo ia demanda de pacientes con técnicas avanzadas ce
tratamiento IMRT y VMAT, las que se pueden obtener con el sistema de dosimetria
OCTAVIUS 4D, el sistema de planificacion MONACO y los cuatro aceleradores lineales.
No obstante, un Unico sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D no es suficiente para cubrir
la demanda; por ello, para garantizar un mejor rendimiento de atencién (pacientes
oncoldgicos atendidos por periode de tiempo), en concordancia con la misién
institucional del INEN, se requiere la adquisicién de un sistema de dosimetria OCTAVIUS
4D adicional, el cual es eI unico 5|stema que gar“ntlza Ia cahdad del tratamiento con las
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9.3. La Incidencia Econdmica De La Contratacién
La no adquisicion del sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D incide en forma negativa en el resultado costo

efectividad del tratamiento de los pacientes, ya que no se estd empleando la tecnologia que provee el
acelerador lineal en el tratamiento de los pacientes con técnicas avanzadas IMRT y VMAT vy, como
consecuencia, disminuye su efectividad {afios de vida ajustados por calidad AVAC) y el porcentaje de

control tumoral y, aumentando la toxicidad tardia.

10. CONCLUSIONES
Se requiere estandarizar la adquisicién del sistema de dosimetria OCTAVIUS 4D, a fin de que nos permita

seguir el tratamiento de los pacientes oncoldgicos con las técnicas avanzadas de tratamiento IMRT y

VMAT.

. VIGENCIA
presente estandarizacién tiene vigencia de tres (03) afios, la misma que se computara a partir de la

fecha de aprobacién del presente documento mediante Resolucién correspondiente.

I Nggplaslcas

rmedades

Instituto Nacional de #hfe
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